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SZALLITASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Sitoraljavijhely Viros Onkormdnyzat Erzsébet Korhdza
Székhelye: 3980 Satoraljaujhely, Martirok itja 9.

Adoszam: 15352176-2-05
Bankszdmla szama: 11734138-15352176

Képviscletében eljar:  Dr. Borzi Marta igazgaté féorvos
Dr. Lllésné Szilagyi Szilvia gazdasagi igazgato

a tovdbbiakban Megrendeld,
masrészrol;

Medispot Kfft.

Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi u. 5.
Addszam: 13258856-2-05
Bankszamla szdma: 56100048-11051990
Képviscletében eljar: Matusz Andras iigyvezetd

a tovabbiakban: Szallito kozott az alabbi feltételekkel:

1)

2)

4

4.1.

4.2.

4.3.

A szerzodés targya:

Megrendelé megrendeli, Szallitd leszallitja és lizembe helyezi a Szallitasi szerzodés G
orvostechnologiai berendezések és egyéb eszkéziok beszerzésére és iizembe helyezésére
targyu ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentdcio muszaki specifikaciojaban
meghatarozott minéségi ¢s mennyiségi feltételeknek megfelelé digitalis rontgen
berendezést a jelen szerzédés 2) pontjdban meghatdrozott teljesitési helyre a szerzddés 3)
pontjdban meghatarozott idopontig, hiba- és hianymentesen, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas allapotban. Szallité vallalja tovabba a leszallitott eszk6z hasznilatanak a teljesitési
helyen torténd oktatasat. A miszaki specifikdcid — Szallito 4ltal bedrazott példanya — jelen
szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.

A projekt az Europai Unid tdmogatdsaval, az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap
tarsfinanszirozasaval a HUSK/0901/1.4.1/0001 szamu ,,Siirgdsségi ellatis és a kapesoloda
diagnosztikai eszkozok fejlesztése”cimii palyazat keretében valosul meg.

Felek kozott a szerz6dés megkotésére a ZQ-143/2011 szamon inditott kbzbeszerzési eljaras

eredményeképpen kertil sor.

A teljesités helye:

Satoraljagjhely Varos Onkormanyzat Erzsébet Korhaza, 3980 Satoraljatjhely, Martirok ttja
9.

A teljesitési hatarido: 2011.11.08.

Felek jogai és kitelezettségei:
Szallito koteles az drut eredeti gyari csomagolasban leszallitani, amely az aru épségét a
fuvarozaskor, illetve a taroldskor megovja.

Szallito az arut a teljesitési helyre koteles leszallitani a sajat koltségére €s veszelyere.

A szerzddés teljesitésének idopontjarol Szallité 3 (harom) nappal megel6ézden irasban
értesiti a Megrendeld képviseldjét. A kitlizott idopontban torténik az aru mennyiségi
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A mennyiségi vizsgalatrol haladéktalanul atvételi jegyzokonyvet kell felvenni.
4.4. A minGségi atvételt az lizembehelyezéstdl szamitott 3 (hdrom) napon beliil kell elvégezni.

4.5. MinGségi hiba esetén a hibardl a Szallitot frasban kell értesiteni, és meg kell hivni a
mindsegi hiba megallapitasanak jegyzokonyvezésére zaros hataridon beliil.

4.6. A fuvarozd kozbejottével torténd szallitas esetén az arut Szallitd koteles a fuvarozotdl
atvenni, €s a fuvarozdval szembeni esetleges karigényeket érvényesiteni.

4.7. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a leszéllitott aru elhelyezésére zart helyiséget
biztosit Szallitonak.

4.8. Szallité a Megrendel6 éltal a teljesités helyén rendelkezésére bocsatott zarhato helyiségben
az altala leszillitott vagy a fuvarozo kozbejottével leszallitott arut kicsomagolja és
cllenérzi, hogy az aru az el6irt mennyiségben és darabszdmban sértetleniil és épen
megérkezett-e. Az dltala észlelt mennyiségi hianyt vagy hibat a Szallité az cldirt tcljesitési
hataridon beliil sajat koltségére koteles potolni.

4.9. Az aru elvesztéséb6l vagy rongalddasabol eredd karveszély az aru leszallitasat koveto és a
Megrendeld mennyiségi atvételét igazold jegyzokonyv atadasdig Szallitot terheli.

4.10. Szallité kotelezettsége a leszallitott eszkdzok helyszini dsszeszerelése, iizembe helyezése,
hasznalatanak a teljesitési helyen torténé oktatésa.

5) Villalasi dij és fizetési feltételek:

5.1. Megrendeld Szallito 1) pontban régzitett szerzddésszert teljesitése utan
brutto 28.375.000,- Ft
azaz huszonnyolemillié-haromszazhetvenitezer Ft.

arat fizet a Szallitonak, amely a teljesités id6pontjara meghatérozott 4r.

5.2. A Megrendel6 éltal fizetett &r magaba foglalja az 1) pontban meghatarozott valamennyi
teljesités ellenérickét, amely ar a széllitaskor érvényes forintarat jelenti, melynek utolagos
modositasara nincs lehetdség. A fizetés megtériéntének idépontja az a nap, amikor
Megrendelé szamlajat a szamlavezetd bank a kifizetésre keriil 6sszeggel megterheli.

5.3. Szallité 1 (egy) db végszimla benyujtasara jogosult. Megrendelé Szillitonak a jelen
szerzOdés 5.1) pontjdban meghatarozott drat a 3) pontban megjelélt teljesitési véghataridoig
tortént szerzodésszeri teljesitést kovetden a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
figyelembe véve a 281/2006. (XI1.23.) Korméanyrendeletet atutalja a Szallitd Tokaj és
Vidéke Takarékszovetkezet pénzintézetnél vezetett 56100048-11051990 szamu
szamldjara. Megrendeld a kifizetéseket az ad6zas rendjérdl sz6l6 mindenkor hatalyos 2003.
évi XCIL torvény (Art.) 36./A. § hatdlyos rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti.

5.4. Megrendeld késedelmes fizetése esetén Szallitd a jegybanki alapkamatnak megfeleld
késedelmi kamatot szamithatja fel.

6) Jotallds:
6.1. Szallité altal vallalt, ellenszolgaltatas nélkiili helyszini garancia idétartama 24 honap, mely
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a Megrendeld altali atadas-atvételt igazolo jegyzOkonyv aldirdsanak napjat kovetd elsé
naptél szdmitva cértendd. Megrendelé a Szallitoi teljesitéssel kapcsolatos mindscgl
kifogasait a jotalldsi idon beliil barmikor, a hiba észlelését kovetd azonnali értesitéssel
jogosult érvényesiteni.

6.2. Amennyiben az aru a jotallasi idé alatt meghibasodik és funkcidjanak megfeleléen nem
hasznalhato, a jotallasi id6 annyi nappal hosszabbodik meg a hiba kozlésétol szamitva,
amennyi napig a hiba miatt az aru a rendeltetésszer(i hasznalatra nem alkalmas.

6.3. A jotallasi idon beliil Szallité a garancia keretén beliil koteles a berendezésen a gyartoi
utmutatoban eldirt karbantartasokat is elvégezni. A garancia korébe a fogyo alkatrészek ara
nem tartozik bele, de ezek korérol a termék gépkdnyve, kezelési utasitasa egyértelmi
meghatarozast kell, hogy tartalmazzon. Az arura vonatkozo tovabbi jotallasi feltételeket az
aruhoz mellékelt jotallasi jegyek tartalmazzak.

6.4. A Szallito jogszabdly szerinti szavatossagot vallal a leszallitott arura.

7) Kothérek:
7.1. A Széllitonak felréhatod okbol térténéd késedelmes teljesités, vagy nem teljesités esetén a
Szallito kotber fizetésére koteles a széllitasi véghatarido tekintetében.

7.2. A Szallito késedelmes teljesités esetén napi 150.000,- Ft késedelmi kotbért fizet az
elmulasztott hatarido tekintetében. A késedelmi kotbér vetitési alapja a ncttd ajanlati 4r.

7.3. Megrendeld a teljesitési véghataridé tekintetében 20 napi késedelem utan jogosult a
meghiusulds egyoldalt megdllapitasara és/vagy elalldsra, mely esetben Szallito 5 %
meghiasulasi kithért koteles fizetni. A meghiusulasi kétbér vetitési alapja a nettd ajanlati
ar.

8) A szerzdodés megsziinése:
8.1. Felek a szerz6dést annak teljesitése el6tt kozos megegyezéssel megsziintethetik.

8.2. Megrendelé a szerzédéstol barmikor eldllhat, koteles azonban Szalliténak az elalldsig
végzett munka ellenértékét és Szallitd karat megtériteni.

8.3. Ha Megrendcl6 a szerzodést6l azért 4ll el, mert a teljesitési hataridd cldtt nyilvanvalova
valt, hogy Szillitd a szallitast csak szamottevd késéssel tudja teljesiteni, Megrendeld a
szerzOdésszegésre vonatkozo szabélyok szerinti kartéritésre jogosult.

9) Vegyes rendelkezések:

9.1. A felek a jelen szerzodésben az irasban torténé értesités alatt tavirat, ajanlott levél illetve
telefaxon torténd Ertesitést értenek. A telefaxon torténd értesitést az azzal cgyidejiileg
megkiildoit ajanlott levéllel kell megerGsiteni. Az irasbeli értesités tudomdsra jutds
napjanak a cimzett részérdl torténd atvételt értik a felek.

9.2. A szerz0d6 felek mentesiilnek a jelen szerz6désbol eredd kotelezettségeik nem vagy
részbeni teljesitésével kapcsolatos felelosségiik alol, ha a nem teljesités vagy a részbeni
nem teljesités olyan elére nem lathatd és a felek altal elharithatatlan rendkiviili esemény
miatt kovetkezett be, amely vis maiornak minésiil (habor(, polgarhabord, foldrengés,
természeti csapds stb.). A vis maiorral érintett fél koteles a masik felet a vis maior
bekdvetkezésérdl, illetve megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni.

9.3. Jelen szerzodés csak Felek kozds megegyezésével, irdsban, a kozbeszerzésekrdl sz6lo
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2003. évi CXXIX torvény (a tovabbiakban: Kbt.) vonatkozo rendelkezéseivel sszhangban
modosithato.

9.4. Megrendel6 a garancidlis és szavatossagi jogok €rvényesitését a telepitési hely szerinti
tizemeltetére atruhazza. Ennek alapjan szallité az lizemeltetd igénybcjelentése alapjan és
szerint koteles e kotelezettségei teljesitésére.

9.5. Megrendeld teljes jogkorrel rendelkezo képviseloje:
Dr. Borzi Marta igazgato6 foorvos

Szallito teljes jogkorrel rendelkezo képviseld(i):
Matusz Andras iigyvezeto

Felek a képviselok megbizasat visszavonhatjdk és 0j képviseldket bizhatnak meg, ez
azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

9.6. A szerzddésbol eredé vitdkat Felek békés uton kivanjdk rendezni. Amennyiben az
egyeztetés 30 napon beliil nem vezet eredményre, Felek kikétik a hatdskérrel rendelkezd
birosag kizarolagos illetékességét.

9.7. A Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesiilésének esctén Megrendeld beszedési
megbizas teljesitésére sz016 hozzajarulast, felhatalmazd nyilatkozatot ad pénzforgalmi
szolgaltatojanak

9.8. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog szabélyai, kiilonosen az
ajanlattételi felhivas és dokumentacio, a Szallitéi ajanlat, valamint a Ptk, valamint a Kbt.
szabdlyai az iranyadok.

Felek jelen szerz6dést, amely hat példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben megegyezét
elolvasds és értelmezés utan, helybenhagyolag irjak ala.

Satoraljatjhely, 201 1. november 3.

o, M, Szallito Megtendeld
R 4. Medispot Kft. Sdtoraljadijhely Viros Onkormdnyzat
'~ Matusz Andras FErzsébet Korhdza
Sigilier Ugyvezetd Dr. Borzi Marta
¥ 5. 1 Igazgato foorvos

.................................................................

Megrendelé
Sdtoraljaijhely Viros Onkormdnyzat 4
Erzsébet Korhdza
dr. Illésné Szilagyi Szilvia |
Gazdasagi igazgatd




5. sz. mellékiet

Szallitasi szerzbdés 1. sz. melléklete

MUSZAKI SPECIFIKACIO
Szallitandd tétel Egységar Osszesen
Mennyiség Me. (F) (Ft)
Digitélis RTG 1-db 22.700.000 22.700.000
Osszesen:
L. RESZ
MUSZAKI SPECIFIKACIO
Digitalis rontgen berendezés 1 db
Megajanlott termek tipusa: Z-Motion Digitalis Rontgenfelvételi
Rendszer
Gyarto6: Control-X Medical Kift.
Forgalomba hozatali engedély tipusa, szdma: OTH igazolas
nyilvéantartisba vételrdl 6462-5/2010
OSSKI szakvélemény 2667-3/2010
Gyértmany-minbségbiztositas tipusa, szdma: MSZ EN ISO 13489:2004 (HU06/0002)
ISO 9001:2008 (HU07/0492)
93/42/EEC Annex II (HU07/0001)
Miiszaki alapkdvetelmények: Minimumfeltétel Kérjiikk megadni
Rontgencsé és Detektor tarté dllviny
Padlora telepitett Igen Igen
U (vagy S vagy Z ) karos megoldas Igen Igen
Motoros allitasok: min. U-kar forgatds, U-kar Igen Igen
magassag allitas, fokusz-detektor tavolsdg '
Minden helyzetben kiegyensilyozott kivitel, Igen Igen
a fékek oldasdval a motor helyett kézzel is
mozgathat6 beallitdsok.
Tavolsag kijelzése a késziiléken elhelyezett Igen Igen
kijelzén
Motoros mozgasok vezérlése a késziiléken Igen Igen, a detektor oldali
elhelyezett vezerlordl. billentytizetr6l vagy LCD
érintOképernydvel a
csOoldalon
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Mifiszaki alapkvetelmények: Minimumfeltétel Kérjik megadni
"Motoros mozgasok vezérlése taviranyitoro] Igen Igen, Bluetooth taviranyftd
Alkalmas legyen haton fekv péciensrél Igen Igen (gordithetd asztallal)
oldalfelvétel készitésére
U-kar motorikus forgatisa min. +90,-30 fok +135 ... 45 fok
U-kar motorikus forgatésa véltoztathato Igen Igen, 2 sebesscg
sebességgel ( finombeallitas ) .

Rontgencsd-forgathatosag min. +90, -20 fok +90 ... -90 fok
SID min. 120 -180 cm 100 ... 200 cm
Detektor " mozgasok"
A detektor kozéppontjanak motorikus min. 45-160 cm 40 ... 163 cm
magassag llithatésaga a padlétél merve,
Detektor donthetdsége min.: +/- 30 fok +45 ... -45 fok
Matoros detektor donthetdség. igen / nem Igen
Beépitett finomrécs: Igen Igen
Oszcillalé finomracs igen / nem Nem
|
Rontgengenerator
Névleges teljesitmény Min. 50 kW 50 kW
Nagyfrekvencias Igen Igen, 100 kHz
kV tartomany Min.40-150 kV 40 ... 150kV
Legrovidebb expozicios id6 Max. 1 ms 1 ms
mAs hatérok Min. 1 — 500 mAs 0,5 ...600 mAs
Beépitett AEC Igen Igen, 3 mezos
Legrovidebb expozicids idd (AEC-vel) Max. 2 ms 2 ms
CsOéaram min. 15-600 mA 10... 630 mA
Testrészprogramok szama min. 100 db Korlatlan (tarolokapacitastol
fliggben)
‘| Rontgencsd
Fesziiliségtartomany 40— 150kV 40 ... 150 kV
Fékuszok mérete:
- kis fokusz| Max. 0,6 mm 0,6 mm
- pagy fékusz| Max. 1,2 mm 1,2 mm
Anéd h8kapacitésa, min. 300 kHU 300 kHU
. | FD detektor
Amorf-szilicium alapi flat-panel detektor Igen Igen, Csl szcintillatorral
FD detektor maximalis mérete min. 40cm x 40cm 430 mm x 439 mm
1C. Me '1.4, 1o
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Pixel méret max. 200um 143 pm '
Miiszaki alapkivetelmények: Minimumfeltétel Kérjiik megadni
Digitalis képmétrix maximalis mérete, min. _ 3008 (H) x 3072 (V)
3000x3000x12 bit
A detektor kivehetd igen / nem Nem (fixen beépitett)
A detektoron megjelend kijelzések leirdsa Kérjiikk megadni tapellatas
onellendrzés
kép begyijtés
kommunikacié a pc-vel
A megajéanlott detektorok szama Kérjiik megadni 1
Girdithetd paciens asztal
Uszolapos asztal, legalabb 2db kézi Igen Igen
fogantytival, valamint fékezhetd kerekekkel
Uszdasztallap mérete min. 200 x 60 cm 200x 75,5 cm
vagy 200 x 65,5 cm
Asztallap Al egyenértéke max 1,2 mm Al max 0,8 mm Al
Kerekek mérete Min.: 12 cm 15cm
Asztallap teherbirdsa, Min. 150 kg 150 kg
Asztallap magassaga padlétél mérve cm Kérjiikk megadni 738 mm
(4llithatd magasség esetén also €s felsd pont)
Asztal silya, kg Kérjitk megadni kg
Képfeldolgozis és képmegjelenités
Helyi paciens-adatbevitel lehetdsége Igen Igen (1) paciens és ambulans
felvétel)
Dicom Worklist hasznalata, magyar nyelvii Igen Igen
¢kezetes karakterekkel
A kép monitoron torténd megjelenési ideje az max. 10 sec max 8 sec,
expozici6tdl mérve tip. 5 sec
Digitalis postprocessing bitmélysége: min. 12 bit 16 bit
(valaszthatéan 12/14 bit)
Képtarolasi kapacitas min. 3kx3k matrixban Min.100 kép Min 7500 kép + metaadatok
12 bit mellett
Képkiildés lehetoség helyi hilézatba, Igen Igen, DICOM SEND SCU
DICOM norma szerint
Megjelenité monitor Igen
TFT kijelz6 Min.15% 19” vagy nagyobb képatlo
_ _ (tip. 217)
Beépitett érintopaneles funkcid Igen Igen
Az érintbképernydr6l beallithaté funkciok Kérjiikk megadni | Teljes kor(i érintéképernyos
kezelés (Worklist kezelés,
paciens adatok, felvételi
paraméterek, ablakolas,
postprocessing, stb.)
N4 ™ 'i‘ﬁb\ 11
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Miiszaki alapkivetelmények: Minimumfeltétel Kérjiik megadni
Post processing funkcié
Minimélis post processing funkciok: Igen Igen (ablakolas, gamma,
ablakozis, elforgatas, nagyitds, feliratozés, geom. transzform., annotalds,
élkiemelés. élkiemel€s)
tovabbi funkciok Kérjik megadni
DICOM 3.0 szabviny szerinti funkcitk a
modalitasokhoz:
DICOM SEND Igen Igen
DICOM STORAGE (SCU) Igen Igen
DICOM BASIC PRINT (SCU) Igen Igen
DICOM MWL (SCU) Igen Igen
DICOM CONFORMANCE STATEMENT- Igen Igen (mellékelve)
DICOM VERIFICATION (SCU) igen / nem -Igen
DICOM ECHO (SCU) igen / nem Igen
DICOM QUERY/ RETRIEVE (FIND)SCU) |  igen/nem Nem
DICOM QUERY / RETRIEVE (MOVE) igen / nem Nem
(SCU)
DICOM STORAGE COMMITMENT (SCU) igen / nem Nem

LEIRAST KERUNK MELLEKELNI MINDEN FENTI "IGENNEL"” MEGHATAROZOTT DICOM RESZRE!

Egyéb kivetelmények:
A gyarté/forgalmazo nyilatkozata a Igen
megajanlott termék 4/2009 (II1.17.) EiM. sz. Igen
szerinti osztilyba soroldsarol.
Igen (CE 1979

CE jel megléte Igen gen( )
Magyarorszagon lizemeld késziilékek az adott in. 1db 2db
tipusbol —
A megajanlott késziiléktipus elsd . ” 2010
forgalombahozatali éve Kidelik o
Szerviz neve, cime: igen Medispot kft. Miskolc

Zsedényi 5.
Sz4llitasi hatarido: 2012.01.15. 2011. 11. 07.
Teljeskori garancia 1d6 ( karbantartas és min. 12 hé 24. hé
javitas, mely a rtg. csbre is kiterjed):
Garanciaid6n tili szervizszerzOdés éves dija | Kérjiikk megadni 3.000.000 Ft
{( Full service )
Garanciaid6n tili szervizszerzodés éves dija Kérjiik megadni 2.800.000 Ft.
(Rig. cs8 nélkil )
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Akészﬁlékekaﬁzmképmk&mdmadmﬁmkddhwmméhauﬁbégaﬁeg&zﬁﬁvdé
tartozékkal kell szillitani.

A nym@WfWMamwM&ihdynwmmd&
meaanmmmamk&mmhmm

Az estkizhoz 1 példdmyban magyar nyelvi gépkdnyv/hasznilati  itmuati/kezelési  kézikonyv
biztositando.

Datum; Miskolc, 2011. oktéber 12.
B (- boe
Vebae Jads 250 [}
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